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URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE 

GE Healthcare 
3000 N. Grandview Blvd. - W440 
Waukesha, WI 53188 
États-Unis 

 
Référence GE Healthcare: FMI 14019 

23 septembre 2019 
 
 
Destinataires: Correspondant Local de Matériovigilance 

Directeur du service orthopédique / médecins / gynécologues 
Gestionnaire des risques / administrateur d’hôpital 
Directeur du génie biomédical 

 
Objet: Systèmes Achilles Express et Achilles Insight livrés avec les mauvais cordons d’alimentation – Risque de choc électrique 
 

Ce document contient des informations importantes sur votre produit. Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs potentiels de 
votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions recommandées. 

Veuillez conserver ce document dans vos archives. 

 
Problème  
de sécurité 
#1 

Certains systèmes Achilles Express et Achilles Insight ont été livrés avec des cordons d’alimentation européens de 
type CEE 7/7 dans des pays où des connecteurs à trois broches sont nécessaires pour un branchement à la terre en 
toute sécurité. Ce problème pourrait mener à un choc électrique. Aucune blessure n’a été signalée pour ce problème. 

 
Instructions  
de sécurité 
#1 

Vous pouvez continuer d’utiliser votre système en suivant les instructions ci-après. 
- Vérifiez le cordon d’alimentation de votre système Achilles Express ou Achilles Insight et assurez-vous qu’il est 

compatible avec votre prise murale. 
- Utilisez la prise européenne de type CEE 7/7 illustrée à la Figure 1 uniquement avec les deux prises murales 

illustrées à la Figure 2. Le branchement à la terre en toute sécurité ne se fera pas avec une autre prise.  
- N’utilisez pas d’adaptateurs avec votre prise ou votre prise murale.  
- Si vous possédez une prise de type CEE 7/7 et une prise murale autres que celles illustrées à la Figure 2, arrêtez 

d’utiliser votre système. Votre cordon d’alimentation sera remplacé par le bon dispositif. Détruisez le mauvais 
cordon d’alimentation pour vous assurer qu’il ne sera pas utilisé.  

 

Figure 1 : Prise de type CEE 7/7 Figure 2 : Utilisez uniquement une prise CEE 7/7 
(livrée avec le système) avec ces prises murales  

  
 

 
Problème  
de sécurité 
#2 

Applicable uniquement aux pays suivants : Pérou, Philippines et Thaïlande. Certains systèmes Achilles Express et 
Achilles Insight ont été livrés avec des cordons d’alimentation de 125 V (prise de type B) dans ces pays, où la tension 
de secteur pourrait être supérieure à 200 V. Ce problème pourrait mener à un choc électrique. Aucune blessure n’a 
été signalée pour ce problème. 

  
Instructions  
de sécurité 
#2 

Une prise pour cordon d’alimentation de type B de 125 V, telle qu’illustrée à la Figure 3, a été livrée pour certains 
systèmes au Pérou, aux Philippines et en Thaïlande. La tension de secteur dans ces pays pourrait être supérieure à 
200 V. Cette prise ne doit donc pas être utilisée. Si vous vous trouvez dans l’un de ces 3 pays où la tension de secteur 
pourrait être supérieure à 200 V et que vous possédez la prise illustrée à la Figure 3, déconnectez votre système 
Achilles Express ou Achilles Insight de l’alimentation électrique et arrêtez d’utiliser votre système. Votre cordon 
d’alimentation sera remplacé par le bon dispositif. Détruisez le mauvais cordon d’alimentation pour vous assurer qu’il 
ne sera pas utilisé.  
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Figure 3 : prise de type B NE PAS UTILISER au Pérou, aux Philippines et en Thaïlande 

 
 

  
Produits 
concernés 

Systèmes Achilles Express et Achilles Insight avec cordon d’alimentation.  
Consultez l’annexe jointe pour voir une liste des numéros d’identification système. 

 
Correction  
du produit 

GE Healthcare vous enverra gratuitement le bon cordon d’alimentation pour remplacement. 
 

 
Contact 
 

Pour toutes questions relatives à cet avis de sécurité ou à l’identification des systèmes concernés, n'hésitez pas à 
prendre contact avec votre représentant local de vente ou de service. 
Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant : 0800 55 69 58. 

 
GE Healthcare confirme que les autorités règlementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité. 
 
Soyez assurés que le maintien d’un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre principale priorité. Pour toute question,  n'hésitez 
pas à nous contacter immédiatement. 
 
Cordialement, 
 

 
Laila Gurney 
Senior Executive, Global Regulatory and Quality 
GE Healthcare 

 
Jeff Hersh, PhD MD 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 
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Annexe 

Liste des ID de systèmes Achilles Express et Achilles Insight concernés  

11235RAD01 834334047 847334076 853330097 853330212 853330299 853330385 856330050 

2644078 834334048 853330024 853330107 853330215 853330300 853330386 856330051 

2651516 834334054 853330025 853330108 853330216 853330301 853330387 856330052 

2693419 834334055 853330027 853330137 853330217 853330309 853330388 856330053 

2738051 834334056 853330028 853330138 853330218 853330310 853330389 856330055 

2798401 834334057 853330029 853330139 853330219 853330311 853330390 856330056 

2815867 834334058 853330030 853330140 853330223 853330312 853330391 856330057 

2858452 834334059 853330031 853330141 853330228 853330320 853330392 856330069 

2876988 834334060 853330032 853330142 853330229 853330321 853330394 856330070 

828330049 834334061 853330033 853330143 853330234 853330322 853330395 856330071 

828330064 834334066 853330034 853330144 853330235 853330323 853330396 856330075 

828330082 834334067 853330035 853330148 853330236 853330324 853330397 856330076 

828330086 834334068 853330036 853330149 853330238 853330333 853330398 856330077 

828330087 834374457 853330037 853330150 853330239 853330334 853330399 856330078 

828330091 843334000 853330038 853330151 853330240 853330335 853330403 856330079 

828330097 843334001 853330040 853330152 853330241 853330336 853330404 856330080 

828330098 843334004 853330045 853330153 853330248 853330337 853330405 856330081 

828330099 843334006 853330046 853330166 853330249 853330338 856330001 856330082 

828330102 843334008 853330047 853330167 853330250 853330339 856330002 856330093 

828330115 843334009 853330048 853330168 853330254 853330340 856330003 856330094 

828330117 843334010 853330057 853330169 853330255 853330341 856330004 856330095 

828330119 843334011 853330059 853330170 853330256 853330342 856330005 856330096 

834334004 843334012 853330060 853330171 853330262 853330347 856330006 856330102 

834334005 843334013 853330061 853330172 853330263 853330348 856330007 859334009 

834334006 843334015 853330062 853330179 853330266 853330349 856330008 82433040028 

834334007 843334026 853330064 853330180 853330267 853330350 856330009 82433040035 

834334008 843334027 853330065 853330181 853330269 853330351 856330010 82433040037 

834334010 843334028 853330069 853330182 853330270 853330352 856330011 82433040039 

834334011 843334218 853330070 853330183 853330281 853330353 856330012 82433070008 

834334012 843334219 853330071 853330184 853330282 853330354 856330013 82433080005 

834334015 843374239 853330072 853330185 853330283 853330358 856330014 82433120015 

834334016 847334000 853330073 853330186 853330284 853330359 856330015 82433130044 

834334017 847334001 853330074 853330187 853330285 853330360 856330016 82433130045 

834334018 847334053 853330075 853330191 853330287 853330376 856330018 82433140016 

834334026 847334054 853330076 853330192 853330288 853330377 856330019 82433140020 

834334028 847334058 853330077 853330193 853330290 853330378 856330021 82433140021 

834334029 847334059 853330080 853330194 853330291 853330379 856330022 82433140022 

834334030 847334061 853330081 853330195 853330292 853330380 856330023 82433140023 

834334033 847334071 853330082 853330196 853330293 853330381 856330026 82433230011 

834334034 847334073 853330083 853330201 853330294 853330382 856330029 82433290005 

834334042 847334074 853330084 853330202 853330297 853330383 856330034 0002501112B 

834334043 847334075 853330085 853330210 853330298 853330384 856330047 0002507221X 
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0002508220A 083433NZM33053 084333NZM33284 10423RAD05 83033000410110 83033205105099 

0002508220X 083433NZM33054 084333NZM33298 10423RAD06 83033000415311 83033205355099 

0002540710 083433NZM33055 084733NZM31243 10423RAD07 83033001234568 83033206010165 

0002549803A 083433NZM33056 084733NZM31266 10423RAD08 83033004190909 83033209010045 

0002556007X 083433NZM33057 084733NZM31271 10423RAD09 83033004563599 83033209010165 

0002593515X 083433NZM33377 084733NZM31462 10423RAD10 83033005000579 83033209026036 

0002638962 083433NZM33378 084733NZM31471 10423RAD11 83033005000787 83033209026076 

0002649897 084333NZM31123 084733NZM31472 10423RAD12 83033005000938 83033240415211 

0002657156 084333NZM31192 084733NZM31586 10423RAD13 83033005000978 83033245000577 

0002722584A 084333NZM31217 084733NZM31677 10919RAD01 83033005002399 83033600000008 

0002732489 084333NZM31245 084733NZM31863 20109RAD02 83033005002887 83033600308711 

0002739062 084333NZM31429 084733NZM31872 20146RAD03 83033005003917 83033602003711 

0002752556 084333NZM31461 084733NZM31878 20181RAD02 83033005100157 83033602003712 

0002765007 084333NZM31483 084733NZM33498 20181RAD03 83033005102305 83033602003713 

0002767636 084333NZM31860 084733NZM40110A 20246RAD01 83033005105137 83033602003714 

0002767636A 084333NZM31874 0853330200B 20355RAD02 83033008881210 83033603652009 

0002767636B 084333NZM32908 0853330222D 20356RAD03 83033008881211 83033604564999 

0002767636C 084333NZM32909 085633NZM10512 20357RAD01 83033009010046 83033605001326 

0002767636D 084333NZM32910 085633NZM10524 20358RAD01 83033009010429 83033605105157 

0002790424 084333NZM32911 085633NZM11414 20505RAD01 83033065000199 83033805001126 

0002791713 084333NZM32912 085633NZM11693 21001RAD01 83033100024611 83033805004289 

0002818827 084333NZM32913 085633NZM12132 21008RAD01 83033100400411 83033805200659 

0002830095 084333NZM33062 085633NZM12134 21008RAD02 83033200012010 83033805200666 

0002860952 084333NZM33063 085633NZM12754 21008RAD03 83033200012210 83033806695010 

0002868705 084333NZM33064 085633NZM12755 226529BD01 83033200024711 83033809427599 

0002960988 084333NZM33065 085633NZM12756 479261BD01 83033200407710 83033820408610 

0004225139 084333NZM33066 085633NZM31191 483657US01 83033200407711 83033825000089 

0004241217 084333NZM33067 085633NZM31203 492049BD01 83033200407712 83033825000098 

083433NZM30581 084333NZM33244 085633NZM31224 537615BD01 83033200413211 83033825000156 

083433NZM30585 084333NZM33261 085633NZM31260 579811BD01 83033200414211 83033825000359 

083433NZM30662 084333NZM33262 085633NZM31265 6073UL0164 83033205000068 83033825100325 

083433NZM31194 084333NZM33263 085633NZM33272A 612711BD01 83033205001468 83033825101736 

083433NZM31201 084333NZM33265 085633NZM33349G 615070BD01 83033205002037 83033825104417 

083433NZM31221 084333NZM33266 085633NZM33499G 717010US02 83033205002496 83033826101736 

083433NZM31223 084333NZM33269 091133NZM31481 717010US03 83033205004228 83033860068211 

083433NZM31259 084333NZM33274 091133NZM31582 717010US07 83033205004238 83037200413111 

083433NZM31262 084333NZM33277 091133NZM31875 717010US08 83033205007588 932030BD02 

083433NZM31270 084333NZM33278 0911LN0007 717010US09 83033205101456 A101031001 

083433NZM31275 084333NZM33279 10422RAD02 717010US11 83033205101507 A118189801 

083433NZM31427 084333NZM33280 10423RAD02 83033000000018 83033205101815 A119703501 

083433NZM31496 084333NZM33281 10423RAD03 83033000011810 83033205102295 A128549801 

083433NZM31572 084333NZM33282 10423RAD04 83033000014510 83033205104326 A128549803 
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A128549804 A5152967 A5985601 ACH+12933 AE1237XR01 KW1111US01 

A130541401 A5161606 A5990601 ACH+12935 AE1241XR01 L5389201 

A130693801 A5178019 A5997501 ACH+12936 AE1243XR01 LB1149US02 

A140158101 A5178029 A6001902 ACH+12937 AE1336XR01 LB1323US01 

A144165602 A5216510 A6032002 ACH+12938 AWE10447 M5389201 

A146202101 A5217506 A6032003 ACH+12939 AWE11047 MU1012US01 

A147112602 A5250606 A6049301 ACH+12940 AWE11098 MU1012US02 

A156115001 A5260003 A6082001 ACH+12941 AWE11285 MU1012US03 

A161284802 A5287805 A6082101 ACH+12942 AWE11304 N5389201 

A167409101 A5304827 A6086801 ACH+12943 AWE11312 OM1068US01 

A174051701 A5307201 A6089201 ACH+12945 AWE11317 SA1011XR06 

A174758001 A5314930 A6089301 ACH+12946 AWE11358 SA1381XR02 

A176528801 A5353829 A6089303 ACH+12947 AWE11381 SA1381XR03 

A176817401 A5358111 A6089304 ACH+12948 AWE11894 SA2081XR01 

A179802601 A5367101 A6089306 ACH+12952 AWE1196 SA2082XR01 

A185446001 A5380304 A6091501 ACH+12955 AWI33021 SA2083XR01 

A195945609 A5483703 A6095201 ACH+12975 AWI33682 SA2106XR01 

A236506901 A5715201 A6096703 ACH+12978 B103443901 SA2106XR02 

A236506902 A5715233 A6110401 ACH+12983GA B120559406 SA2106XR03 

A236506903 A5715240 A6122001 ACH+12986 B5131817 SA2106XR04 

A236506905 A5715241 A6124501 ACH10346 B5131818 SA2109XR01 

A236506906 A5715259 A6124502 ACH10364 B5313202 SA2109XR02 

A236506907 A5715262 A6141601 ACH10393 B5381901 SA2109XR03 

A236506908 A5715264 A6141701 ACH10439 B5481117 SA2137XR01 

A238763702 A5715267 A6141801 ACH31114 B5495516 SA2137XR02 

A258018801 A5725504 A6141901 ACI31938 B5715201 SA2137XR03 

A258022001 A5806323 A6143401 ACI31939 B5715202 SA2137XR07 

A258022401 A5807032 A6165801 ACI31940 B5767801 SA2146XR02 

A258022402 A5809709 A6165901 ACI31941 BH1055US01 SA2155XR01 

A258022403 A5811908 A6165902 AE1145XR01 C5120921 SA2195XR04 

A258022404 A5945702 ACE34606 AE1148XR01 C5389202 SA2196XR01 

A258022405 A5958003 ACE34651 AE1149XR03 C5618310 SA2198XR01 

A258022406 A5958402 ACE34652 AE1154XR01 CY1121US01 SA2200XR01 

A258022412 A5959302 ACE34924 AE1165XR01 IE1016LU04 SA2205XR01 

A258022416 A5961502 ACE34927 AE1189XR01 IE1063LU02 SA2250XR01 

A258022419 A5968201 ACE886H AE1201XR01 IE1106LU02 SA2250XR02 

A258022421 A5975602 ACH+11056 AE1221XR01 IE1106LU03 SA2251XR01 

A258022424 A5977401 ACH+12290 AE1223XR01 IE1131US01 SA2251XR07 

A258022428 A5980802 ACH+12871 AE1223XR02 IE1153US01 SA2251XR08 

A51142115 A5980803 ACH+12872 AE1223XR03 IE1574LU01 SA2251XR09 

A5114898 A5983601 ACH+12931 AE1223XR11 IQ1084US01 SA2251XR10 

A5141812 A5985201 ACH+12932 AE1224XR01 IQ1287US02 SA2344XR01 
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GE Healthcare 
Référence GEHC FMI n° 14019 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’AVIS DE CORRECTION DU DISPOSITIF MÉDICAL 
RÉPONSE REQUISE 
 
Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer à GE Healthcare à la réception dans un délai de 30 jours après la réception de ce 
courrier. Ce formulaire confirme que vous avez bien reçu et compris l’avis de correction de dispositif médical ainsi que les 
mesures nécessaires à prendre concernant la réf. n° 14019. 
 
Nom du destinataire / client : _____________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________________  

Ville / code postal / pays : ___________________________________________________ ____________________________  

Adresse e-mail : ________________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone : __________________________________________________________________________________  

Nous reconnaissons avoir reçu, lu et compris l’avis joint au dispositif médical, et confirmons que nous avons pris et prendrons 
les mesures appropriées conformément à cet avis. 
 
 

Merci d’indiquer le nom du responsable qui a rempli ce formulaire. 
 
Signature :  ____________________________________________________________________________________________  

Nom en caractères d’imprimerie : _________________________________________________________________________  

Titre :  ________________________________________________________________________________________________  

Date (JJ/MM/AAAA) :  ___________________________________________________________________________________  

 
 

 

Veuillez numériser ou prendre une photo du formulaire rempli et l’envoyer par e-mail à l’adresse suivante : 

Recall14019@ge.com 

Vous pouvez obtenir cette adresse e-mail en scannant le code QR ci-dessous : 
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