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Dringende Sicherheitsinformation 

Kundenbenachrichtigung 
Covidien DAR™ Atemwegsprodukte 

April 2021 

Medtronic Referenz: FA975 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zweck dieses Schreibens ist es, Sie über einen wichtigen Sicherheitshinweis für bestimmte 
Produktionschargen von Medtronic’s Covidien DAR™ Atemwegsprodukten zu informieren. 

Beschreibung des Sachverhalts 

Medtronic wurde von unserem Lieferanten für Sterilisationsdienstleistungen, Steril Milano, über 
mögliche Abweichungen von validierten Parametern für die Ethylenoxid-Sterilisation informiert.  
Die Abweichungen betreffen bestimmte Produktionschargen von Medtronic’s Covidien DAR™ 
Atemwegsprodukten und traten zwischen März 2018 und Februar 2021 auf. Einige dieser 
betroffenen Chargen wurden an Ihre Einrichtung vertrieben.    

Diese Abweichungen waren Gegenstand von Rundschreiben des italienischen 
Gesundheitsministeriums vom 11. März und 30. März 2021. Gemäß dem Rundschreiben vom 
30. März 2021 setzt Medtronic Kunden in Kenntnis, die potenziell betroffene Chargen erhalten
haben, und bittet darum, diese Chargen auszusondern und in ihrer Einrichtung aufzubewahren, bis 
weitere Informationen von Medtronic vorliegen.

Betroffene Chargen, die unter der Kontrolle von Medtronic stehen, wurden ausgesondert und 
Steril Milano wird nicht weiter als Sterilisationsdienstleister eingesetzt.   

Die vollständigen Auswirkungen der Abweichungen werden noch untersucht und Medtronic 
analysiert Daten, um zu beurteilen, ob trotz der Abweichungen eine Sterilisation erzielt wurde.  Wir 
arbeiten mit unserer benannten Stelle und den zuständigen Behörden zusammen, um unsere 
Vorgehensweise zu überprüfen und zu klären, ob ausgesonderte Chargen freigegeben werden 
können, wenn ausreichende Daten vorliegen. Medtronic ist sich bewusst, dass eine ausreichende 
Versorgung mit diesen Produkten in der Pandemie kritisch ist, und wir arbeiten daran, Lösungen zu 
finden.   
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Dieser Sicherheitshinweis betrifft nur die in der Anlage B aufgeführten Artikelcodes und 
Chargennummern. (Sollten Sie eine Liste der betroffenen Chargen, welche von Medtronic direkt 
an Ihre Einrichtung gesendet wurden, benötigen, senden Sie bitte per E-Mail eine Anfrage an 
rs.AlpineFA975@medtronic.com. Bitte geben Sie im Betreff Ihre Kundennummer an.) 

Zu ergreifende Maßnahmen  

1. Sondern Sie Produkte mit den in der Anlage B aufgeführten Artikelcodes und den
zugehörigen Chargennummern umgehend aus und stellen Sie die Verwendung ein. 

2. Falls Sie die in Anlage B aufgeführten Produkte vertrieben haben, leiten Sie die
Informationen aus diesem Schreiben bitte umgehend an die Empfänger weiter. 

Seitens Medtronic ergriffene Maßnahmen 

1. Medtronic untersucht die Sterilisationsunterlagen der betroffenen Produktionschargen,
um zu bestimmen, ob trotz der Abweichungen eine Sterilisation erzielt wurde.

2. Medtronic wird betroffenen Kunden die Ergebnisse unserer Untersuchung nach ihrem
Abschluss mitteilen und Anweisungen dazu bieten, wie die Kunden mit den aufgrund dieses 
Sicherheitshinweises ausgesonderten Produkte verfahren sollten. 

Swissmedic, das Schweizerische Heilmittelinstitut wurde über diese dringenden 
Sicherheitsinformation informiert. 

Wir bedauern etwaige Unannehmlichkeiten, die hierdurch entstehen könnten. Wir sind der 
Sicherheit unserer Patienten verpflichtet und bedanken uns für Ihre prompte Aufmerksamkeit in 
dieser Angelegenheit. Falls Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Medtronic-Repräsentanten oder an rs.AlpineFA975@medtronic.com. 

Mit freundlichen Grüßen 
Medtronic (Schweiz) AG 

Anlagen 
- Anlage A: Identifizierung des betroffenen Produkts 
- Anlage B: Liste der betroffenen Chargennummern 
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Anlage A: Identifizierung des betroffenen Produkts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artikelcode 
 

Chargennummer 



FA975_CH

Anlage B: Liste der betroffenen Chargennummern, die in der Schweiz durch Medtronic in Verkehr gebracht wurden 

Artikelcode Beschreibung
285/5062 Adult Breathing Circuit 20M0028FAX

285/5064 Adult Breathing Circuit 18B0683FAX 18B1074FAX 20K1253FAX 20L1126FAX

285/7030 Adult Breathing Circuit 20J0691FAX

285/7032 Adult Breathing Circuit 19A1212FAX 20A0313FAX

285/7627 Adult Mapleson E Ayres Circuit 20G0935FAX

285S25640 Adult Breathing Circuit 20L1052FAX 20L1255FAX

286/5071 Pediatric Breathing Circuit 20H0392FAX

287/7631 Guedel Airway MIS. 10 CM 19L0879FAX

287/7632 Guedel Airway MIS. 9 CM 19A1363FAX 19F1241FAX 19J1315FAX 19L0249FAX 19L0424FAX
19M0312FAX 20J0680FAX 20K0982FAX

287/7633 Guedel Airway MIS. 8 CM 18M0923FAX 18M0924FAX 19A1290FAX 19C0430FAX 19E1128FAX
19E1133FAX 19J0634FAX 19J1084FAX 20A0967FAX 20A0968FAX
20B0029FAX 20D0059FAX 20D0060FAX 20D0618FAX 20G0671FAX
20H0440FAX 20K0376FAX 20M0819FAX

287/7635 Guedel Airway MIS. 6 CM 19E1397FAX 19K0580FAX 20A0398FAX 20A0574FAX 20B0142FAX

287/7838 Guedel Airway MIS. 4 CM 20A0651FAX

287/7839 Guedel Airway MIS. 3 CM 20H0802FAX

300/14147 Adult Breathing Circuit 19B0186FAX

300/6043 Adult Breathing Circuit 18K0565FAX

300/6044 Adult Breathing Circuit 18F0182FAX 18K0566FAX 19A1414FAX 20C0324FAX

300/6211 Adult Breathing Circuit 20M0038FAX

300/6449 Adult Breathing Circuit 20A1229FAX

300/6484 Adult Breathing Circuit 19D0313FAX 20H1273FAX

303/6090 Adult Breathing Circuit 19D0141FAX

303/6298 Adult Breathing Circuit 20A0756FAX 20K1119FAX

305/6713 Pediatric Breathing Circuit 20K1504FAX

305/8195 Infant Breathing Circuit 20A0593FAX

305/8773 Pediatric Breathing Circuit 18J1127FAX 18J1129FAX

309/6612 Adult Mapleson C Manual Breathing Unit 18E1257FAX 20L0424FAX

331/5385 Catheter Mount CM.15 22M/15F-22F 20H0422FAX

331/5389 Catheter Mount RAC.GIR. CM.10 18E1567FAX

331/5662 Catheter Mount Extendable 20H0404FAX

332/5115 Catheter Mount  15CM 15F 15M 20H0721FAX

332/5310 Catheter Mount CM.15 15F-22F 20D0723FAX 20H0413FAX

350/19003 Electrostatic Filter 20A0575FAX

350/5422 Electrostatic Filter 19K1040FAX

350/5845 Electrostatic Filter 18L1257FAX 19B1374FAX 19B1375FAX 19D1128FAX 19E0121FAX
19G0042FAX 19G0043FAX 19G0701FAX 19G0702FAX 19G0703FAX
19H0700FAX 19H0701FAX 19L0114FAX 19L0115FAX 19L0116FAX
20A0261FAX 20A1184FAX 20D0381FAX 20D0382FAX 20D0384FAX
20E0157FAX 20F0858FAX 20G0636FAX 20G1115FAX 20H0201FAX
20H0203FAX 20H0204FAX 20J0091FAX 20J0093FAX 20J0095FAX

350/5879 Electrostatic Filter 18K1023FAX 18K1297FAX 18L1441FAX 18L1442FAX 18M0518FAX
18M0960FAX 19A0987FAX 19B1131FAX 19B1384FAX 19D0191FAX
19D1068FAX 19E1578FAX 19F0358FAX 19H0964FAX 19J1022FAX
20A1255FAX 20A1256FAX 20B0151FAX 20B0445FAX 20B0446FAX
20B0631FAX 20B0691FAX 20B0992FAX 20B1295FAX

350S19006 Electrostatic Filter Angled 19A0919FAX 19A0923FAX 19A0924FAX 19D0474FAX 19G0130FAX
19G0131FAX 19G0133FAX 19G0134FAX 19K0185FAX 19L0414FAX
19L0415FAX 20E1096FAX 20G1302FAX 20G1303FAX 20L0412FAX
20M0168FAX

351/5410 Mechanical Filter 18K0757FAX 18K1333FAX 18L0118FAX 18L0120FAX 18L1137FAX
18L1138FAX 18L1283FAX 19B0068FAX 19C0758FAX 19D0542FAX
19E0973FAX 19F0807FAX 19F0809FAX 19G1376FAX 19J0484FAX
19L0920FAX 19M0904FAX 20C0758FAX 20C0760FAX 20C1159FAX
20C1162FAX 20C1286FAX 20D1400FAX 20D1401FAX 20D1402FAX
20D1403FAX 20E0092FAX 20E0093FAX 20G0199FAX 20H0800FAX
20K0504FAX 20M0619FAX 20M0620FAX 20M0681FAX 21A0218FAX
21A0256FAX

351/5410TC Mechanical Filter 19B0073FAX

351/5834 Mechanical Filter  'S' 18L0826FAX 18M0275FAX 19G0625FAX 19L0045FAX 20E0376FAX
20E0480FAX 20K1051FAX 20L0219FAX 20M0554FAX

351/5979 Mechanical Filter MINI 18K1359FAX 18K1361FAX 18L1093FAX 18L1095FAX 18L1096FAX
19C1222FAX 19C1543FAX 19D0555FAX 19E0475FAX 19G0194FAX
19H0952FAX 20B0793FAX 20H0061FAX 20H0327FAX 20H0593FAX
20J0699FAX

352/5805 Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME 19B1386FAX 19D1337FAX 19L0110FAX 19L0528FAX 20B0715FAX
20C0667FAX 20D0667FAX 20K1490FAX

352/5855 Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME with Catheter Mount 20A0996FAX 20A1351FAX 20A1353FAX 20A1354FAX

352/5867 Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME with Connector 19E0251FAX 19M0458FAX 19M0459FAX 19M0460FAX

352/5877 Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME 18K0356FAX 18K0833FAX 18K1011FAX 18K1012FAX 18K1302FAX
18L0880FAX 18L1268FAX 18L1269FAX 18L1437FAX 18L1440FAX
18M0072FAX 18M0177FAX 19A0649FAX 19A1282FAX 19B0911FAX
19B1127FAX 19B1316FAX 19B1320FAX 19B1321FAX 19B1511FAX
19C0990FAX 19C1020FAX 19C1123FAX 19D0303FAX 19D0363FAX
19D0706FAX 19E1305FAX 19E1306FAX 19F0348FAX 19F0524FAX
19F0526FAX 19G0221FAX 19G0222FAX 19G0402FAX 19G0811FAX
19G0812FAX 19G1098FAX 19G1242FAX 19G1304FAX 19J0652FAX
19K0293FAX 19K0665FAX 19K1225FAX 19L0155FAX 19L1125FAX

Betroffene Chargennummern
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Artikelcode Beschreibung Betroffene Chargennummern
20A1070FAX 20A1071FAX 20B0551FAX 20B0552FAX 20B1415FAX
20C0037FAX 20C0194FAX 20C0436FAX 20C0438FAX 20D0432FAX
20D0439FAX 20D0767FAX 20D0943FAX 20F1295FAX 20G0748FAX
20H0772FAX 20J1130FAX 20K0416FAX 20K0654FAX 20K0656FAX
20K0657FAX 20L0280FAX 20L0460FAX 20L0678FAX 20L1360FAX

352/5996 Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME 18K1370FAX 18K1372FAX 18K1373FAX 18L0057FAX 18L0499FAX
18L0500FAX 18L0958FAX 18L0959FAX 18L0960FAX 18L0961FAX
18L0962FAX 18L1275FAX 18L1276FAX 18L1277FAX 18L1278FAX
18L1279FAX 18L1360FAX 18L1361FAX 18M0122FAX 18M0274FAX
18M1010FAX 18M1014FAX 19A0149FAX 19A0603FAX 19A1159FAX
19A1160FAX 19A1161FAX 19B0601FAX 19B0602FAX 19B0610FAX
19C0326FAX 19C0437FAX 19C0438FAX 19C0439FAX 19C0440FAX
19E0269FAX 19E1274FAX 19E1310FAX 19E1311FAX 19E1483FAX
19E1484FAX 19E1485FAX 19F0031FAX 19F0190FAX 19F0191FAX
19F0629FAX 19G0135FAX 19G0143FAX 19G0146FAX 19J0644FAX
19J0645FAX 19J1107FAX 19J1108FAX 19K0028FAX 19K0029FAX
19K0976FAX 19K0977FAX 19K1075FAX 19K1285FAX 19K1286FAX
19L0815FAX 19L0816FAX 19L0817FAX 19L0818FAX 19L0819FAX
19L0961FAX 19L1282FAX 19M0056FAX 19M0583FAX 19M0585FAX
19M0706FAX 19M0936FAX 20A0772FAX 20A0773FAX 20A0998FAX
20A1008FAX 20A1009FAX 20A1010FAX 20A1011FAX 20A1051FAX
20A1052FAX 20A1054FAX 20A1055FAX 20A1412FAX 20A1478FAX
20B0644FAX 20B0645FAX 20E1260FAX 20E1261FAX 20E1263FAX
20E1264FAX 20G0902FAX 20G0903FAX 20G1196FAX 20G1201FAX
20G1202FAX 20H1101FAX 20H1103FAX 20H1104FAX 20J0215FAX
20J0216FAX 20J0217FAX 20J1236FAX 20J1237FAX 20K0465FAX
20K0466FAX 20K0467FAX 20M0636FAX 20M0637FAX 20M0641FAX

353/19004 HME for Tracheostomized Patients 18J0049FAX 18J0144FAX 18K0606FAX 18K0907FAX 18K0908FAX
18K0910FAX 18K1192FAX 18K1193FAX 18K1327FAX 18K1328FAX
18L0016FAX 18L0017FAX 18L0265FAX 18L1186FAX 18L1355FAX
18L1356FAX 18M1056FAX 18M1057FAX 19A0613FAX 19A0673FAX
19A0674FAX 19A1153FAX 19B0527FAX 19B0544FAX 19B0545FAX
19B0678FAX 19B0979FAX 19B0981FAX 19B0982FAX 19B1202FAX
19B1203FAX 19B1204FAX 19B1507FAX 19B1521FAX 19B1522FAX
19C0126FAX 19C0435FAX 19C0828FAX 19C1262FAX 19C1263FAX
19C1265FAX 19C1266FAX 19C1364FAX 19C1366FAX 19C1367FAX
19D0508FAX 19D0509FAX 19D1147FAX 19D1148FAX 19E0510FAX
19E0794FAX 19E0795FAX 19E1307FAX 19E1308FAX 19E1309FAX
19F0160FAX 19F0461FAX 19F0463FAX 19F0529FAX 19F0740FAX
19F1200FAX 19F1201FAX 19G0228FAX 19G0282FAX 19G0479FAX
19G0483FAX 19G0840FAX 19G1245FAX 19H0895FAX 19H0898FAX
19J0150FAX 19J0301FAX 19J0434FAX 19J0470FAX 19J0731FAX
19K0107FAX 19K0477FAX 19K0478FAX 19K0480FAX 19K0564FAX
19K0896FAX 19K1050FAX 19K1129FAX 19L0272FAX 19L0274FAX
19M0198FAX 19M0519FAX 19M0923FAX 20A0084FAX 20A0374FAX
20A0375FAX 20A0693FAX 20A0694FAX 20A0717FAX 20B0594FAX
20B0633FAX 20B0634FAX 20B0635FAX 20B1333FAX 20C0227FAX
20C0228FAX 20C0229FAX 20C1123FAX 20D1405FAX 20E0569FAX
20F0304FAX 20G0161FAX 20G0211FAX 20G0212FAX 20G0213FAX
20G0304FAX 20G0306FAX 20H1152FAX 20H1153FAX 20J0612FAX
20J0617FAX 20J0969FAX 20J1347FAX 20J1348FAX 20J1349FAX
20K1052FAX 20L0042FAX 20L0043FAX 20L0364FAX 20L0366FAX
20L1297FAX 20L1338FAX 20M0610FAX 20M0611FAX 20M0613FAX
20M1041FAX 20M1458FAX 21A0436FAX

354/5876 Adult-Pediatric Mechanical Filter HME 18L0334FAX 18M0089FAX 18M0092FAX 18M0094FAX 18M1015FAX
19B1101FAX 19C0486FAX 19C0487FAX 19D0690FAX 19F0242FAX
19F0607FAX 19G0697FAX 19G0698FAX 19H0878FAX 19J1262FAX
19K1182FAX 19M0126FAX 20A0787FAX 20A1493FAX 20C0441FAX
20D0113FAX 20D0165FAX 20D0294FAX 20E0711FAX 20E0712FAX
20E0953FAX 20K0711FAX 20L0580FAX 20M0676FAX 20M0730FAX
20M0732FAX

354/5900 Adult-Pediatric Mechanical Filter HME with Connector 19M0957FAX 20B1155FAX

355/5427 Pediatric Neonatal Electrostatic Filter HME 19B0017FAX 19B0018FAX 19C1227FAX 19C1230FAX 19C1231FAX
19D0088FAX 19E0976FAX 19E0977FAX 19E1567FAX 19E1569FAX
19G0473FAX 19G0850FAX 19H0374FAX 19K0042FAX 19L0623FAX
20A0576FAX 20A0579FAX 20E1103FAX 20G0980FAX 20G0981FAX
20H1110FAX 20J0353FAX 20K1126FAX 21A0328FAX

355/5430 Infant-Pediatric Electrostatic Filter HME 18L0021FAX 18M0513FAX 19A0746FAX 19A0750FAX 19B0507FAX
19B0508FAX 19B0797FAX 19B1528FAX 19C0378FAX 19C0485FAX
19D0700FAX 19E0474FAX 19E0572FAX 19F0250FAX 19F0776FAX
19F1198FAX 19G0150FAX 19G0152FAX 19G0153FAX 19G1018FAX
19G1019FAX 19G1350FAX 19J0058FAX 19J0740FAX 19K0431FAX
20B0245FAX 20B0364FAX 20B0365FAX 20B0466FAX 20B0467FAX
20B1064FAX 20B1065FAX 20B1325FAX 20C0044FAX 20C1143FAX
20C1144FAX 20F1142FAX 20F1143FAX 20F1144FAX 20G0010FAX
20H0359FAX 20J0821FAX 20J1085FAX 20L0339FAX 20L0397FAX
20L0432FAX

355/5860 Pediatric-Neonatal Electrostatic Filter HME with Connector 19K0039FAX 20C0256FAX

355/5884 Infant-Pediatric Electrostatic Filter HME with Connector 19C0455FAX 20D0063FAX

444SP01016 Closed Suction System16CH FIXED 20L0028FAX

444SP01314 Closed Suction System14CH FIXED TRACHEOSTOM 20H0629FAX

444SP02014 Closed Suction System, Replcble Catheter 14CH 20J0835FAX 20J0836FAX 20L0151FAX

444SP02114 Closed Suction System, Replcble Cath. MDI  14CH 20L0155FAX

444SP02314 Closed Suction System, Replcble Cath. Trach. 14CH 20H0630FAX 20H0631FAX

444SP02514 Closed Suction System, Replcble Cath. MDI 14CH 20J0842FAX

Seite 2/2



 

 
 
 
 
 

Dringende Sicherheitsinformation 
 

Bestätigungsformular (FA975) 
 

Covidien DAR™ Atemwegsprodukte 
 
 
 
Füllen Sie dieses Formular bitte vollständig aus. 
 

Kundennummer: _________________________________________________________ 

Name der Einrichtung: _________________________________________________________ 

Anschrift der Einrichtung: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Name der Person, die dieses Formular ausfüllt: __________________________________________ 

Titel: _________________________________________________________ 

Telefon-Durchwahl: _________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________ 

 

Ich habe die Anweisungen gelesen und verstanden und bestätige mit meiner Unterschrift den 
Empfang der dringenden Sicherheitsinformation zu Covidien DAR™ Atemwegsprodukten. Ich 
erkläre mich außerdem damit einverstanden, diese wichtigen Informationen bei Bedarf an die 
zuständigen Stellen innerhalb meiner Einrichtung weiterzuleiten. 
 
 
 
________________________ _______________________________ ________________ 
Name (in Druckbuchstaben) Unterschrift Datum 
 
 
 
 
 
 
Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte per E-Mail an rs.AlpineFA975@medtronic.com 
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