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Annexe A: ACCUSE DE RECEPTION 
 

AVIS DE SECURITE PRODUIT URGENT 
FSCA 5790 – BIOFIRE® Panel PNplus  – RFIT-ASY-0143 

Risque accru de résultats faux positifs au Coronavirus saisonnier  
 

Réponse requise 
 

Conformément aux exigences réglementaires de traçabilité, nous vous remercions de bien 
vouloir compléter ce formulaire, même si vous ne disposez plus du système. 
 

Merci de retourner le formulaire à :  
ch_support@biomerieux.com 

 

 
Raison sociale / Tampon 
du laboratoire : 

 
 

 
Contact : 

 
 

 
CP, Ville: 

 
 

 
Numéro de client : 

 
 

 

  

Votre signature atteste :  
Que vous accusez réception de l'Avis de Sécurité Produit Urgent « FSCA 5790 – BIOFIRE® 
Panel PNplus – RFIT-ASY-0143 – Risque accru de résultats faux positifs au 
Coronavirus saisonnier ».  
 
Que vous reconnaissez avoir pris connaissance des instructions et mis en œuvre les actions 
nécessaires comme décrites dans l'Avis de Sécurité Produit Urgent. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez indiquer vos raisons dans la boîte de commentaires ci-dessous :  
 

Commentaires 

 

N° de REF Nom du produit N° de lot 

RFIT-ASY-0143 BIOFIRE® FILMARRAY® 
Pneumonia plus Panel 

N/A – tous les numéros de 
lot non expirés 

 
 
 
 
 
 
DATE ...................................................  SIGNATURE ............................................................ 




